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仮想手術には43例 50大腿骨の CT データを使用した。 18例 25大腿骨は developmental dysplasia of the hip 
(DDH) 症例であり、残る 25例25大腿骨は DDH を有さない解剖学的に正常な症例(非 DDH) を選択した。これら
50大腿骨に対し、近位部に側面の管曲を有し遠位部は円筒状であるアナトミック型ステム (ABG) とストレートテー
パー型ステム(Osteolock) の二機種の仮想手術をオルソドックワークステーション上で行った。フィットアンドフィ
ルは、ステム軸に垂直な 5 断面 Oevel-1 :大腿骨頚部骨切内側部、 level-2 :小転子中央部、 level-3 :小転子中央 1
cm 遠位部、 level-4 :ステム中央部、 level-5 :ステム先端 1cm 近位部)において、髄腔占拠率、髄腔接触率として評
価した。
また、ステム設置に際し大腿骨近位後外側の骨皮質が掘削される長さを計測した。大腿骨の形状評価として、大腿
骨頚部の前捻角、大腿骨近位部側面での撃曲角度 (α 角)を計測し、 DDH 群と非 DDH 群とで比較した。
【成績】
1.髄腔占拠率




level-1、 2 と level-5では ABG が Osteolock より有意に高い髄腔接触率を示したが、 level-4では髄腔占拠率と同様
に Osteolock が ABG より有意に高値を示した。
3. 大腿骨近位後外側骨皮質の掘削長
Osteolock が ABG より有意に高値を示した。 ABG では DDH 群と非 DDH 群聞に有意差は認めなかったが、
Osteolock では DDH 群が非 DDH 群より有意に高値を示した。
4.α 角と大腿骨頚部前稔角
α 角は DDH 群で平均30.5度、非 DDH 群で平均21.9度、前捻角は DDH 群で平均38.1度、非 DDH 群で平均22.3度
であり、いずれも DDH 群が有意に高値を示した。 α 角と前捻角には有意な相闘が認められた。 Osteolock では α 角
は大腿骨近位後外側骨皮質の破断長と有意な相関を認めた。
【総括】
ステム近位部のデザインとしては、側面で肇曲を有するアナトミック型の方がストレート型に比較して小転子より
近位部の髄腔接触率をあげる効果が期待できた。ステム遠位部のデザインとしては、テーパー形状の方が円筒形状よ
りステム先端での髄腔占拠率、髄腔接触率ともに下げることができるので、遠位固定による近位部のアンダーサイズ
を回避しやすく、ステム中央部での髄腔占拠率、髄腔接触率の向上が期待できた。ストレート型ステムを側面での湾
曲の強L、大腿骨に設置する場合には、大腿骨近位後外側骨皮質のより大きな掘削が必要であった。
論文審査の結果の要旨
人工股関節用大腿骨髄腔掘削ロボットであるロボドックは、 CT により取得した患者の三次元骨格データと人工股
関節の CAD データを重ね合わせることにより得られた三次元の術前計画通りに骨髄腔を掘削可能であるので、その
術前計画自体を仮想手術と考えることができる。本研究では、ロボドックの術前計画ワークステーションであるオル
ソドック上で、現実には不可能であった同一大腿骨に対しデザインの異なるこ機種の人工股関節の仮想手術を行い、
大腿骨形状とステム形状がフィットアンドフィルに与える影響について調査した。本研究により、ステム近位部は側
面で筆曲を有するアナトミック型の方がストレート型に比較して小転子より近位部の髄腔接触率増大効果が大きいこ
と、ステム遠位部はテーパー形状の方が円筒形状よりステム中央部での髄腔占拠率、髄腔接触率増大効果が大きいこ
とが明らかとなった。また、臼蓋形成不全に続発する変形性股関節症の大腿骨は、臼蓋形成不全を認めない症例の大
腿骨に比較して近位部の後替と頚部の前捻角が有意に大きく、ストレート型ステムをこのような替曲の強L 、大腿骨に
設置する場合には大腿骨近位後外側骨皮質のより大きな掘削が必要であることも明らかにされた。本研究結果は人工
股関節全置換術時の機種選択だけでなく新しい人工股関節の開発にも応用可能であり、学位論文に値すると考えるO
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